
ALP Szybki test paskowy #T004/50T 

Fosfataza alkaliczna (ALP) jest enzymem występującym naturalnie we wszystkich surowych mlekach, który 
jest wskaźnikiem prawidłowej pasteryzacji mleka. Całkowita pasteryzacja spowoduje inaktywację enzymu 
poniżej poziomu wykrywalnego metodami konwencjonalnymi. Ponieważ stabilność termiczna ALP jest 
większa niż patogenów, które mogą być obecne w mleku, enzym ten służy jako wskaźnik bezpieczeństwa 
produktu. Jednak brak wykrycia aktywności ALP nie gwarantuje, że produkt jest wolny od patogenów. 
Obecny zestaw szybkiego testu ALP opiera się na reakcji chemicznej ALP z jego substratem w celu 
wykrycia aktywności ALP w mleku pasteryzowanym. Jest skuteczny i dokładny.
1. Zasotosowanie
Ten szybki pasek testowy ALP może być używany do półilościowego wykrywania ALP w mleku pasteryzowanym.
2.

⚫

⚫

⚫

Zawartość
Tubka zawierająca 50 pasków testowych 
Worki PE, 50 szt.,
Instrukcja 1 sztuka

3. Procedura
1) Przeczytaj instrukcje przed eksperymentem. Doprowadzić zestaw testowy i próbki do 

temperatury pokojowej.
2) Zanurz strefę reakcji paska testowego w badanej próbce(15 – 30 oC) na 1 s. Zamknąć 

tubkę i przechowywać resztę zestawu w suchym środowisku.
3) Strząsnąć nadmiar płynu z paska. Zamknąć go w torebce PE, aby uniknąć wysuszenia 

paska testowego podczas inkubacji.
4) Inkubować zapieczętowany pasek testowy w temp37oC przez 1 godz. Następnie wyjmij i obserwuj wynik.

4. Ustalenie wyniku
Pozytywny: strefa testowa na pasku jest żółta lub jasnożółta. Aktywność ALP przekracza 100mU/L.

Negatywny: strefa testowa pozostaje bez koloru. Aktywność ALP jest mniejsza niż 100mU/L.
Granica wykrywalności: 0,5 % mleka surowego w mleku pasteryzowanym, 100mU/L ALP w mleku pasteryzowanym.

5. Przechowywanie
Paski testowe zachowują stabilność do daty podanej na opakowaniu, jeśli są przechowywane 
w temperaturze 2 – 8 oC. Numer serii i data ważności są wydrukowane na opakowaniu..
6. Uwaga i środki ostrożności dotyczące udanego eksperymentu.
Proszę wykonać oznaczenie zgodnie z instrukcją, nie dotykać membrany paska. Kolor strefy 
reakcji może nadal zmieniać się po upływie określonego czasu reakcji. Nie należy tego 
uwzględniać w pomiarze.

Zamknąć ponownie tubę zawierającą paski testowe natychmiast po wyjęciu niezbędnych 
pasków.

Próbka Zanurz   Wstrząśnij Włóż do torebki PE Inkubacja 

Negatywne 100mU/L Surowe, niepasteryzowane mleko

37 
o
C  60min 




